€l-a HeartSine:

Lifesaving technology designed for the real world
Nota Techniczna dotyczaca:

Odpowiedniej temperatury obstugi | przechowywania urzadzenia
HeartSine samaritan® PAD i modutu Pad/Ped Pak.

Drogi Kliencie,

Chcielibyémy podkresli¢ znaczenie przechowywania i korzystania z urzadzenia HeartSine samaritan® PAD |
dofaczonych moduléw Pad/Ped Pak w odpowiednich temperaturach zgodnie z informacjami przedstawionymi ponize;.
Nalezy zauwazyé, ze ponizsze informacje mozna znaleZ¢ w stosownych Instrukcjach obsiugi.

Urzadzenia HeartSine samaritan® PAD o numerach seryjnych rozpoczynajacych sie od 04, 05, 086, 07.

Temperatura stanu gotowoéci

. Urzgdzenie samantan PAD nalezy przechowywa¢ w temperaturze | 10-50°C (50-122°F).

“Firma HeartSine zaleca w miare mozliwoéci przechowywanie urzadzenla w dogodnej temperaturze pokqowej,
zapewnia najwyzszy poziom wydajnoéci urzgdzenia samaritan® PAD i moduiu Pad-Pak.
Temperatura obstugi:
Jesli uquzanle samaritan® PAD przechowywano zgodnie z Warunkami stanu gotowosci (powyzej) przez okres
przynajmniej 24 godzin, mozna z niego komystaé w celu udzielania pomocy w przypadku temperatury otoczenia
wynoszgceej od 0 do 5060 (od 32 do 122°F). W tej sytuacji mozna bezpiecznie korzystaé z urzadzenia w nizszych
zakresach temperatur przez okres do 1 godziny od momentu wystawienia urzadzenia na dziatanie nizszgj
temperatury.
Temperatura transportu
Urzgdzenie samaritan® PAD mozna tymczasowo przechowywad w temperaturze od -10 do 50°C (cd 14 do 122°F)
przez maksymalny okres dwéch dni.
W przypadku przechowywania urzadzenia samaritan® PAD w femperaturze nizszej niz 10°C (50°F) przed
przystaplemem do korzystania z urzqdzema nalezy umiescié je w temperaturze otoczenia wynoszacej od 10 do 50°C
{od 50 do 122°F) na okres przynajmniej 24 godzin.
Diugotrwate przechowywanie urzadzenia w temperaturze od 10 do 50°C mo Ze miet niekorzysiny wplyw na jego
funkcjonowanie.

Uwaga: Przy wyborze miejsce przechowywania nalezy unikac obszarow, w ktérych urzadzenie samaritan®
PAD bedzie narazone na oddziafywanie wysokiego poziomu wilgotnosci, zapylenia lub skrajnych temperatur.

Chcielibysmy tez przedstawic Parisiwu nastepujace informacje dotyczgce urzadzet HeartSine samaritan® PAD o

numerach seryjnych rozpoczynajacych sie od 04, 05, 06, 07:

Jesli podczas korzystania z urzadzenia sarmslntan® PAD zostanie wygenerowane ostrzeZenie g*osowe ‘Niski poziom

baterii’ i zalstnleje obawa, ze urzadzenie bylo przechowywane w otoczeniu o niskim zakresie temperatury (ponizej

10°% Iub 50 °F), moze ono nadal dziataé w poprawny i bezpieczny sposéb z zastrzezeniem zastosowania sig do

zalecanego poniZzej zakresu temperatury przechowywania i obstugi:

Uwaga: W przypadku wygenerowania ostrzezenia gltosowego o niskim stanie baterli zgasnie zielony

wskaznik stanu.

W przypadku ponownego umieszezenia urzadzema samaritan® PAD w otoczeniu o zalecanej temperaturze

przechowywania (od 10 do 50 lub od 50 do 122 °F) i péiniejszego jego wiaczenia recznego lub tez w ramach testu

automatycznego, zielona dioda LED powinna zaSwiecic sig ponownie, co 0znacza, 2 ze test automatyczny zostat

zakoticzony z powodzeniem.

OstrzeZenie nie jest zwigzane z niskg temperatura, jesli wskaznik stanu nie zadwieci si¢ na zielono lub jesli

generowans jest ostrzezenie gfosowe ‘Niski stan bateri'. W takim przypadku nalezy skontaktowac sig z

autoryzowanym dystrybutorem firmy HeartSine tub bezposrednio z Dziatem Pomecy Technicznej firmy HeartSine

Technologies.

W przypadku korzystanla z urzadzenia samaritan® PAD w celu udzielanta pomocy w naglym wypadku i

wygenerowania ostrzezenia ‘Niski poziom baterii’ nalezy kontynuowaé resuscytacje krazeniowo-oddechowa, i

defibrylacje przy pomocy urzadzenia.

Po wygenerowaniu ostrzezenia o niskim poziomie baterii urzadzenie samaritan® PAD zazwycza] umozliwia

wykonanie do dziesieciu defibrylacii.

Uwaga: Funkcjonowanie urzadzenia samaritan® PAD zawsze zapewnia udzielanie bezpiecznej i odpowiedniej

pomocy.

W przypadku dysponowania zapasowsg baterig Pad-Pak™ (bateria i zestaw elektrod) nalezy by¢ przygotowanym na

dokonanie wymiany baterii Pad-Pak™,

WWarUNKECH filsKIg) temperatury nale2y priechowywac WeZslKie Zapasows aterie Pad-Pak™ 2godrie z "
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Urzadzenia HeartSine samaritan® PAD o numerach seryjnych rozpoczynajgcych sig od 08A i 09A:

Temperatura stanu g® otowosci:

Urzadzenie samaritan® PAD nalezy przechowywaé w temperaturze 0-50°C (50-122°F).

Firma HeartSine zaleca w miare mozliwosci przechowywanie urzadzenia w dogodnej temperaturze pokojowej, co
zapewnia najwyzszy poziom wydajnosci urzgdzenia samaritan® PAD i modutu Pad-Pak™

Temperatura obstugi:

Jesli urza_dzeme samaritan® PAD przechowywano zgodnie z Warunkami stanu gotowoéci (powyzej} przez okres
przynajmniej 24 godzmd mozna z niego korzystaé w celu udzielania pomocy w przypadku temperatury oloczenia
wynoszacej od 0 do 50°C (od 32 do 122°F). W tej sytuacji mozna bezpiecznie korzystaé z urzadzenia w nizszych
zakresach temperatur przez okres do 1 godziny od momentu wystawienia urzadzenia na dzialanie nizszej
temperatury.

Temperatura transportu

Urzadzenie samaritan® PAD mozna tymczasowo przechowywaé w temperaturze od -10 do 50°C {od 14 do 122°F)
przez maksymalny okres dwoéch dni.

“: "W przypadku-przechowywania urzadzenia samaritan® PAD w- temperaturze ponizej oc (32°F) plzed przystqplemem
do korzystania z urzadzenia nalezy umisscié ie w temperaturze otoczenia wynoszacej od 0 do 50°C {od 32 do 122°F)
na okres przynajmniej 24 godzin.

D%ugotrwale przechowywanie urzadzenia w temperaturze od 0 do 50T (32 to 122 °F) moze mieé niekorzystny wplyw
na jego funkcjonowanie.

Uwaga: Przy wyborze miejsce przechowywania nalezy unikac obszardw, w ktérych urzadzenie samaritan®
PAD bedzie narazone na oddzialywanie wysokiego poziomu wilgotnoesci, zapylenia lub skrajnych temperatur.

CheielibySmy te2 przedstawi¢ Patistwu nastepujgce informacje dotyczace urzadzefi HeartSine samaritan® PAD o
numerach seryjnych rozpoczynajgcych sie od 08A lub 08A:

Jesli podczas korzystania z urzadzenia samaritan® PAD zostanie wygenerowane ostrzezenie giosowe ‘Niski poziom
baterii’ i zalstnleje obawa, Ze urzadzenie bylo przechowywane w oteczeniu o niskim zakresie temperatury (ponizej
0T lub 32°F), moze ono nadal dziataé w poprawny i bezpieczny sposdb z zastrzezeniem zastosowania sie do
zalecanego ponizej zakresu temperatury przechowywania i obstugi:

Uwaga: W przypadku wygenerowania osfrzezenia glosowego o niskim stanie baterii wskaznik stanu zacznie
Swiecié na czerwono.

W przypadku ponownego umieszczenia urzqdzema samaritan® PAD w otoczeniu o zalecanej temperaturze
przechowywania {(od 0 do 50°C lub od 32 do 122°F) i pozniejszego jego wiaczenia recznego iub tez w ramach testu
automatycznego, czerwona dioda LED powinna zmieni¢ zabarwienie na zielone

Ostrzezenie nie jest zwigzane z niskg temperatura, jeslh wskaznik stanu nie $wieci sig na czerwono lub jesli
generowane jest ostrzezenie glosowe 'Niski stan baterii'. W takim przypadku nalezy skontaktowac sig z
autoryzowanym- dystrybutorem firmy HeartSine lub bezpo$rednio z Dzialem Pomocy Technicznej firmy HeartSine
Technologies.

W przypadku korzystania z urzadzenia samaritan® PAD w celu udzielania pomocy w naghym wypadku i
wygenerowania ostrzeZenia o niskim poziomie baterii nalezy kontynuowad resuscytacje krazeniowo-oddechows i
defibrylacjg przy pomocy urzadzenia.

Po wygenerowaniu ostrzezenia o niskim poziomie baterii urzadzenie samaritan® PAD zazwyczaj umozliwia
wykonanie do dziesigciu defibrylaci.

Uwaga: Funkcjonowanie urzadzenia samaritan® PAD zawsze zapewnia udzielanie bezpieczne] i odpowiedniej
‘pomocy.

W przypadku dysponowania zapasowsq baterig Pad-Pak™ (bateria i zestaw elektrod) nalezy by€ przygotowanym na
dokonanie wymiany baterii Pad-Pak™.

W warunkach niskigf temperatury nalezy przechowywac wszelkie zapasowe baterie Pad-Pak™ zgodnie z
powyZszymi zaleceniami do momentu az nie bedg one potrzebne.
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HeartSine Technologies Feedback Questionnaire

Szanowny uzytkowniku defibrylatora AED firmy Heartsine. Prosimy o wypetnienie
ponizszego formularza:

Uzytkownik:

Adres:

I Telefon: |- ..o oo . L E-mails ..

Jakiego defibrylatora uzywasz? (zaznacz kwadrat)

HeartSine . HeartSine PDU
Samaritan PAD HeartSine AED (Tylko w Europie)

Czy defibrylator speinia Twoje oczekiwania? (zaznacz kwadrat)

Tak | | Nie |_| Jesli NIE podaj powéd:

Czy defibrylator jest latwy w obsludze? (zaznacz kwadrat)

Prosty Sredni Trudny

Okresl jak tatwa jest obstuga defibrylatora w porownaniu z podobnymi
produktami?(jesli mozesz to podaj z jakim aparatem poréwnujesz):

Podobna Prosty w uzyciu Trudny w uzyciu

Czy jestes$ ogdlnie zadowolony ze swego defibrylatora?

Tak Niezdecydowany Nie

Prosimy o komentarz:
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. HeartSine Technologies Feedback Questionnaire

Czy instrukcja obstugi jest czytelna i zrozumiata? (Zaznacz kwadrat)

Tak Nie

Czy uwazasz, ze instrukcja obstugi dostarczana z aparatem jest
wystarczajaca, aby bezpiecznie uzyé defibrylator?

Nie {(prosze podac powdd):

Tak

Czy bedziesz uzywat produkty firmy Heartsine w przysztosci?

Tak ~ Nie

Inne uwagi dotyczace produktow firmy Heartsine:

Podpis: Data:

Dziekujemy za wypelnienie ankiety

Prosimy o odestanie na adres:
LMP Sp. z 0.0.

Ul. Kolista 25

40-486 Katowice

Telefon: 32 7350461

Fax: 32 7350314

E-mail: Imp@I|mp.pl
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